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« У тв ер ж д аю »
Ге и ер ал ь н ы й директор

Главный эксперт Ю.Н. Гончар

Протокол испытаний № ВП-7914/19
«22» января 2019 г.
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Заказчик: МУ Н И U И П А Л Ь Н О Г УНИТАРНОЕ П РЕДП РИ Я ТИ Е «ВОДА 
НИЖНЕГОРЬЯ» П.Г.Т. НИЖ НЕГОРСКИЙ
Объект испытаний: Образец воды
Место отбора пробы : Точка Ne29 - в месте водозабора: скважина 2768 расположена в 100 м 
южнее стадиона с. Жемчужина
Лата и время принятия пробы в работу лабораторией: 20.01.2019 14:27 
Акт отбора пробы: 20.0 1.19 09:40
Даты проведения ислытаний:2 0 . 0 1.19 - 2 2 .0 1 .1 9 |

№»

п/п
Номенклатура показателей, 

един и цы изм ерен ия
Значение

показателя
П Д К

(предельно допустимая 

концентрация), П о [  1 ]

Метод испытаний 
(ссылка на НД)

1. Водородный показатель (pH), ед . pH 7.61 6  - 9 Ф Р . 1 .31 .2005 .01774

2. О бщ ая м и н ер а л и зац и я  (сухой остаток), 
м г/дм 3 1230 1 0 0 0 П Н Д  Ф 14.1:2:4.1 14-97 .

3. Ж естко сть  общ ая , град . Ж 10.9 7 Г О С Т  3 1 9 5 4 -2 0 1 2

4. Ж елезо общее, м г /д м ' < 0 .0 4 0.3 ГОСТ 31870-2012

5. Нитраты по NO\, мг/дм ' 29 45 ФР. 1.31.2005.01774

6. Н и тр и т -и о н , м г /д м < 0 .02 3.0 ПНД Ф 14.1 :2 :4 .3 -95  '
7 Сульфаты, мг/дм 192 500 Г О С Т  3 1 9 4 0 -2 0 1 2

X. Фториды, мг/дм3 0 .0 6 0 1.5 Ф Р. 1.3 1 .2005 ,01774

9. Х лори ды , м г/дм 361 350 П Н Д  Ф 14.1:2:4.1 1 1-97

10. Запах, баллы 0 2 Г О С Т  Р 5 7 1 6 4 -2 0 1 6

1 1. Привкус, баллы 0 2 Г О С Т  Р 5 7 1 6 4 -2 0 1 6

12. Цветность, град. 1.5 20 Г О С Т  3 1 8 6 8 -2 0 1 2

13. Мутность, ЕМ Ф 1.24 2.6 П Н Д  Ф 14.1:2-4 .2HS-05!

14 Общее микробное число, КОЕ/см'
Не

обнаружено
50 М У К  4 .2 .1018-01

15.
Общие к о л и ф о р м н ы е  бактерии, бактерий 
в ! 00 с м 3

Не
обнаружено

О тсутствие МУК 4.2.1018-01

16. Термотолерантные колиформ ные Не Отсутствие М У К  4.2 1018-01

Акционерное общество ‘Главный кошгрольно-мепытетельньш 
центр питьевой воды* (АО ‘ТИЦ ПВ*) . t

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259
Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и почв

Ат Р/2010/1775/1ОО/Л (Poci нарометЗ

Сертификат СМК но ГОСТ F ИСО 9001-2015 ЗУ» РОСС RU.QC/08.CMK.17-0334

108811, г. М осква, а, М осковский, 22-й км Киевского ш оссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405 

Тея./факс: +7(495) 24-6-24-24/246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.eicuv.ru

http://www.eicuv.ru
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N«
п/п

Ном е н к л а тур а п о ка з are  л е й, 
единицы измерения

Значение
показателя

пдк
(предельно дешуштшая 

конпентршшя)., П О [ 1. ]

М етод ис пытан и й 
(ссылка на НД)

*
бактерии, бактерий в 1 0 0  см ' обнаружено

17.
Удельная суммарная альфа-активность, 
Бк/дм*

0 . 0 3 0 0 .2 Ф Р .1 .4 0 .2 0 1 3 .1 5 3 8 6

18
Удельная суммарная бета-активность. 
Бк/дм"

0 . !  4 ГО Ф Р . 1 .4 0 .2 0 1 3 .1 5 3 8 6

[ 1 ] - СанПиН 2.1.4,! 074-01. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества.»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения 
АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

О тветственны й та п р о в е д е н и е  и сп ы тани й:
Р у к о в о д и т е л ь  И Ц И ванов  П.С



j j j g  Акционерное общество Р а в н ы й  шетрояъно-испытжгедъный
центр питьевой воды” (АО <Т Щ  ПВ”)

Аттестат аккредитации (1LAC) № AAC.A.G0259
Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов и rto«nf

Nt Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет!
_________Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Jft РОСС RU.QC/08.CMK 17-0334

108811, г. М осква, п. Московский, 22-й км Киевского ш оссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405 

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24/246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. wmv.dcDv.ru

« У тв ер ж д аю »  
Генеральн ый директор

Главньт^ркелтар!* ■ Ю.Н. Гончар 
М . В ?

по д о т  б р е н н о с т и  
0 6 / 1 8  от 1 3 .1 1 . 2 0 1 8

« t
П р о т о к о л  и с п ы т а н и й  №  В П -7 9 1 8 /1 9  

«22» январи 2019 г.
Л и ст  i из 2

Заказчик. 'М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  У Н И Т А Р Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  « В О Д А  
Н И Ж Н Е Г О Р Ь Я »  П .Г .Т .  Н И Ж Н Е Г О Р С К И Й
Объект испытаний: Образец воды
М есто  о т б о р а  п р о б ы ; Точка №33 - в месте водозабора: скважина 2798 расположена в северно- 
восточной части села Пены
Дата и время принятия пробы в работу лабораторией: 2 0 .0 1 .2 0 1 9  1 4 :2 7
Акт отбора пробы: 2 0 , 0 1 . 1 9  0 9 :4 0
Даты проведения ислы таиий:2 0 .0  1 .19  - 2 2 .0  1.19

№
п/п

Н о м е н к л а т у р а  п о к а з а т е л е й ,  
е д и н и ц ы  и з м е р е н и я

З н а ч е н и е
п о к аза т ел я

п д к
{предельно допустимая 

концентрация), По( 1 1

М е т о д  и с п ы т а н и й  f 
( с сы л к а  на Н Д )

1. В о д о р о д н ы й  п о к а з а т е л ь  (p H ) ,  ед. pH 7.83 6 - 9 Ф Р .  1 .31 .2005 .01774

2.
О б щ а я  м и н е р а л и з а ц и я  (су х о й  о с т ат о к ) ,  
м г /д м

4 70 1 0 0 0 П Н Д  Ф  14. HZT47I 14-97

3. Ж е с т к о с т ь  о б щ а я ,  г р а д .  Ж 1 0 .7 7 Г О С Т  3 1 9 5 4 -2 0 1 2

4, Ж е л е з о  о б щ е е ,  м г /д м  ’ < 0 . 0 4 0.3 ГОСТ 31870-2012

5. Н и т р а т ы  по  N0.1, м г / д м ’ < 0.6 45 ФР. 1.31.2005.01774

6. Н и ■т р  и т -  и о н , м г /д  м ’ <  0 .02 3.0 ПНД-Ф 14.1:2:4.3-95

7. С у л ь ф а т ы ,  м г / д м 3 192 500 ГОСТ 3 1 9 4 0 -2 0 1 2  •

8. Ф т о р и д ы ,  м г /д м ' 0 .36 1.5 Ф Р .  1.3 1 .2005 .01774

9. Х л о р и д ы ,  м г /д м 348 350 П Н Д  Ф 14.1:2:4.1 1 1-97

10. З ап а х ,  б а л л ы 0 2 Г О С Т  Р 5 7 1 6 4 -2 0 1 6

t 1. П р и в к у с ,  б а л л ы 0 2 Г О С Т  Р '5 7 1 6 4 - 2 0 1 6

12. Ц в ет н о с т ь ,  град . <  1 20 Г О С Т  3 1 8 6 8 -2 0 1 2

13. М у т н о с т ь ,  В М Ф < 1 2.6 П Н Д  Ф  14 .1 :2 :4 .213-05

14. О б щ е е  м и к р о б н о е  ч и с л о ,  К О Е / с м ’
Не

о б н а р у ж е н о
50 МУК 4.2.1018-0*1 t

15.
О б щ и е  к о л и ф о р м н ы е  б а к т е р и и ,  б а к т е р и й  
в S 00 с м 3

Не
о б н а р у ж е н о

Отсутствие МУК 4.2 .1 018-01

.........      ■ „  _ I
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N a

п/п
Номенклатура показателей, 

единицы и з м е р е н и я
Значение

показателя
пдк

(п \к дел ь I ю да пустим ад
концентршдня), ПО [ 1 ]

М етод и с i! ы та ни й 
(ссылка на НД)

16
Терм отол ера н г н ы е к од и ф ор.мные 
бактерии, бактерий в i 00 см '

Не
обнаружено

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

17 Удельная суммарная альфа-активность, 
Б к/дм'

0,030 0.2
..............  ' " *

ФР. 1.40.2013 Л 53 86

18.
Удельная суммарная бета-активность, 
Б к/дм '

0.12 1.0 Ф Р . 1.40 2013.1 53,46

[1 ] - СанПиН 2,1 , 4 . 10 7 4 -0 1. «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества.»

Протокол испытании распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения 
АО «ГИДПВ» и согласования с Заказчиком не допускается,

Ответственный за проведение испытаний: У
Руководитель ИЦ ________   (___________   Иванов П.С
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«Утверждаю»
Генеральный директор

л а е н ы т ^ к с г

л о д оЯе р е \-рл ости 
06/18 от 1 3 .1 1 . 2 0 1 8

Ю.Н. Гончар

П р о т о к о л  и с п ы т а н и й  №  В П - 7 9 2 2 /1 9
«22» января 2019 г. t $
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Заказчик: М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДА 
НИЖНЕГОРЬЯ» П.Г.Т. Н ИЖ НЕГОРСКИЙ
Объект испытаний: Образец воды
Место отбора пробы: Точка № 3 7  - в месте' водозабора: скважина 2 7 6 9  расположена ул. 
Октябрьская с. Приречное
Лата и время принятия пробы в работу лабораторией: 2 0 .0 1 .2 0 1 9  14:27
Акт отбора пробы: 2 0 .0 1 .1 9  0 9 :4 0
Латы проведения испытаний:20 .0  1.19 - 2 2 .0 1 .1 9

№
п/п

Н оменклатура показателей, 
единицы измерения

Значение
показателя

п д к
(11 реле л иго  до п усп ш а я  

концы прадня) ,  ПО[ 1 1

Метод испытаний 
(ссылка на НД)

1. Водородный показатель (pH), ед. pH 7.67 6 - 9 Ф Р. 1.3 1 .2005 .01774

2 О бщ ая м и н ер а л и зац и я  (сухой остаток), 
м г/дм 3

1 2 2 0 1000
...... ""..... *

Н М Д  Ф  14,1:2:4.1 Д - У 7 “

3 Ж естко сть  о б щ ая , град. Ж 1 0 . 9 7 Г О С Т  31954-'21112

4 Ж елезо.о б щ е е ,  м г/дм ' - 0 .3 -
> Нитраты по NOj, мг/дм3 2 8 4 5 ФР. 1.3 1 .2005 .01774

ft. Н итрмт-иОН, М Г /Д М ' < 0 . 0 2 3 . 0 П Н Д Ф  14 .1 :2 :4 .3 -95

7 С у л ьфаты, м г/дм 175 500 Г О С Т  3 1 9 4 0 -2 0 1 2

8. Фториды, мг/дм' 0.114 1.5 ФР. 1 .31 .2005 .01774

9. Х лориды , мг/дм 440 350 П Н Д Ф  14,1:2:4.1 1 1-97

10. Запах, баллы 2

11. Привкус, баллы 2 -

12. Цветность, град. 1 .02 20 Г О С Т  3 1 8 6 8 -2 0 1 2

13. М утность, ВМФ <  1 2.6 П Н Д Ф  14 .1 :2 :4 ,213-05

14. Общее микробное число, КОЕ/ем'1
Не

обнаружено
50 М У К  4.2 .1018-01

15.
Общие кодиформные бактерии, бактерий 
в 100 ем ’

Не
обнаружено

Отсутств ие М У К  4 .2 .1018-01

16. Термотолерантные кодиформные Не Отсутствие М У К  4.2.1018-1)1 f

Акционерное общество “Главный комтрольно-испытательным 
центр пнтьевой веды** (АО “Г Щ  ПВ”)

Аттестат аккредитации (ILAC) № ААС.А.00259
Лицензия на определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов н почв

K t Р/2010/1775/100/Л (Росгидромет)
Сертификат СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.OC/OS.CMK.l7-0334 »

       « 1
108811, г. М осква, а. М осковский, 22-й км Киевского ш оссе, д о м о м . 4, стр. 1, блок А, оф. 405

Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24/246-09-35; 8-800-707-1107; моб.; +7-916-2303-916. mvw.eicpv.ru
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№

п/п
Н о м е н к л а т у р а  п о к а з а т е л е й ,  

е д и н и ц ы  и з м е р е н и я
З н а ч е н и е

п о к азат ел я
п д к

(яреде д ь * i о до t .1 устам а я 

кшиге(гграш!я), по) 1 )

М е т о д  и с п ы т а н и и  
(с с ы л к а  на Н Д )

бак т е р и и ,  б а к т е р и й  в 100 см о б н а р у ж е н о

17. У д е л ь н а я  с у м м а р н а я  ал ь ф а -а к т  и в п о с т  ь, 
Б к /д м 3

0.02 0.2 ФР. 1.40.2013.15386

18.
У д е л ь н а я  с у м м а р н а я  б е т а - а к т и в н о с т ь ,  
Б к/дм

0.10 1.0 ФР. 1.40.2013.15386

*
[1] - С а н П и Н  2 .1 .4 .1 0 7 4 -0 1 .  «Питьевая вода .  С а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  п р а в и л а  и н о р м ат и в ы . 
Г и г и ен и ч еск и е  т р е б о в а н и я  к к а ч е с т в у  во ды  ц е н т р а л и з о в а н н ы х  с и с т е м  п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я .  К о н т р о л ь  
качества .»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Передача документа третьим лицею, а также его полное или частичное копирование без разрешения 
АО «ТИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается.

О тветственны й та п р о в е д е н и е  и сп ы тани й:
Руководитель ИЦ

/2  У  i

/ / ' I  \ Иванов П.С


